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1. Objetivo:

Establecer un sistema de seguimiento basado en los registros de las intervenciones

realizadas a equipos criticos con el propésito de determinar la vida datil y

obsolescencia (hoja de vida), para su oportuna reposicion y otorgar mayor seguridad

en la atencion del paciente.

2. Definiciones:

Intervenciones: Dice relacién con el mantenimiento preventivo o reparativo.
Costos asociados: Gastos asociados a la compra de repuestos y consumibles.
Vida dtil: Es el tiempo proyectado en el cual un equipo opera con todas las
funciones para las que fue disefiado. (8 afios por definicion institucional)
Obsolescencia: Envejecimiento prematuro por desempefio insuficiente de sus
funciones, y/o falta de repuestos en el mercado.

Equipos criticos: son los equipos relevantes, soportes de vida, de los que no se

puede prescindir para la atencion segura de enfermos graves.

3. Alcance/ Campos de aplicacion:

Procedimiento aplicado en equipos de las siguientes familias:

Equipos de monitorizacién hemodinamica.
Monitores desfibriladores y DEA.
Ventiladores fijos y de transporte.
Maquinas de anestesia.

Incubadoras.

Monitores de dialisis.
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4. Documentacion de referencia:
- Sistema de seguimiento de vida Gtil equipamiento critico EQ 1.2, 2da. Edicion
de Enero 2016.

5. Responsables:
- Responsable del Cumplimiento:
Jefe C.R. de Operaciones.
- Responsable de la Supervision:
Jefe de Departamento de Equipos Médicos e Ingenieria Hospitalaria.
- Responsable de le Ejecucion:

Profesional Encargado de Equipos Médicos Criticos.

6. Desarrollo:
Se confecciona una hoja de vida por equipo critico, que registrara en su
identificacion, a lo menos:

e Nombre del equipo

¢ Marca :
«  Modelo Luyinne Agurto Méndez
. . Evaluador
B Acre 1itaVida
e N°[nventario 2

e Ubicacion o Servicio

La informacion asociada a la vida atil del equipo estara respaldada por una hoja de
servicio prestado, que entregara el servicio técnice en cada mantenimiento. Por lo

que la hoja de vida debe consignar al menos:

e Fecha en que se realizé la mantencion del equipo.
e Descripcion de lo realizado (indicando mantenimiento preventivo o correctivo).
» Repuestos reemplazados (S| o No).

e Empresa o técnico que realiza el mantenimiento.
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Para que el responsable de la supervision ponga fin a la vida Gtil de un equipo y por
ende proponga la reposicion de los equipos (sugerencia de baja), se debe cumplir

el tiempo definido de 8 anos.

Toda solicitud de baja, sera de responsabilidad exclusiva del Jefe de Servicio
correspondiente, junto con la Unidad de Inventario, una vez efectuado Ia
recomendacion de baja de un equipo, el Departamento de Equipos Médicos e
Ingenieria Hospitalaria retirara el equipo del catastro total, junto a su hoja de vida

respectiva.
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8. Distribucion:
¢ Direccién HGGB.
e Subdirecciones: Médica, Administrativa, Gestion del Cuidado, Calidad y
Seguridad del Paciente.
e CR Operaciones.
* Unidad de Proyectos.
e Unidad de Inventario.

e Depto. Equipos Médicos e Ingenieria Hospitalaria.

9. Modificaciones:

Correccién Fecha | Descripcién de la Modificacién / N° | N° V°B® Director

N° de la Pagina Edicion | / Jefatura

1 Enero | Actualizacién 2°
2016

2 Enero | Cambio nombre del Documento a | 3°
2021 “Sistema se Seguimiento...” / Pag.

1

3 Enero | Incorporacién de Tabla de| 3°
2021 Contenido / P&g. 2

4 Enero | Nueva redaccion en el “Objetivo” | 3°
2021 del Documento / P4g. 3

5 Enero | Se incorpora DEA a los equipos | 3°
2021 criticos / Pag. 3

6 Enero | Se establecen 8 arios la vida dtil de | 3°
2021 los equipos criticos, por definicién

institucional / Pag. 3

T Enero | Se complementa identificacion de | 3°
2021 los responsables / Pag.4

8 Enero | Se cambia “acto de baja” por | 3°
2021 ‘recomendacién de baja” / Pag. 5

9 Enero | Incorporacion de flujograma / Pag.5 | 3°
2021

10 Enero | Modificacion vida util de equipos en | 3°
2023 ambiente de resonancia.




